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ABSTRAK 

Pemeriksaan SGPT (serum glutamic axaloacetic transaminase) idealnya menggunakan 

sampel serum sesuai dengan SOP (standard operating procedure), namun banyak 

laboratorium yang menggunakan sampel plasma (dengan antikoagulan tertentu). Tujuan 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi apakah ada perbedaan antara hasil 

pemeriksaan SGPT menggunakan plasma EDTA dan serum. Penelitian ini dilakukan 

terhadap 32 sampel darah vena mahasiswa jasus Universitas Muhammadiyah Semarang. 

Pemeriksaan kadar SGPT menggunakan sampel plasma EDTA dan serum menggunakan 

alat photometer 4010. Hasil distribusi frekuensi menunjukkan nilai rata-rata pada sampel 

plasma EDTA sebesar 28,75 U/L dan nilai rata-rata pada sampel serum sebesar 24,19 

U/L. Digunakan statistik Paired Samples Test untuk menganalisa perbedaan plasma 

EDTA dan serum terhadap hasil pemeriksaan SGPT. Hasil uji paired sample test 

menunjukkan nilai signifikasi p=0.001 < 0.05 berarti ada perbedaan yang bermakna 

sampel plasma EDTA dan serum terhadap hasil pemeriksaan SGPT. 

 

Kata Kunci : SGPT, Plasma EDTA, Serum 

http://repository.unimus.ac.id

http://repository.unimus.ac.id

