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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian tentang perbedaan jumlah trombosit dengan 

menggunakan metode automatic dan manual di Laboratorium Puskesmas Jatinom, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Rata-rata jumlah trombosit dengan metode automatic 104.842 dengan nilai 

trombosit tertinggi 137.000 dan nilai trombosit terendah 41.000. 

2. Rata-rata jumlah trombosit dengan metode manual 101.263 dengan nilai 

trombosit tertinggi 130.000 dan nilai trombosit terendah 40.000. 

3. Tidak terdapat perbedaan bermakna jumlah trombosit dengan metode 

automatic dan manual, terbukti dengan hasil uji statistik dengan nilai t 

hitung = 0,402 dan p value = 0,69. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan maka dapat disarankan bahwa untuk melakukan 

pemeriksaan hitung jumlah trombosit dalam frekuensi yang banyak atau dengan 

keterbatasan tenaga laboratorium sebaiknya menggunakan hematology analyzer 

sehingga petugas tidak cepat lelah. 
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