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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Hasil menunjukkan jumlah eosinofil pada 20 sampel penderita alergi 

makanan dan non alergi makanan memiliki perbedaan hasil, karena metode 

apusan darah tepi mampu mengkonfirmasi jumlah sel-sel yang berukuran kecil, 

sedang, dan besar yang tidak semua metode Impedance flowcytometry mampu 

menghitung sel-sel darah, jika metode Impedance flocytometry hanya menghitung 

sel yang berukuran besar sedangkan sel yang berukuran kecil tidak dapat terhitung 

maka hasil yang diperoleh bias menjadi rendah palsu. 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian tentang gambaran jumlah eosinofil metode 

Impedence flowcytometry pada penderita alergi makanan maka peneliti 

menyarankan untuk dilakukan penelitian analitik dengan komparasi perbedaan 

jumlah eosinofil pada penderita alergi makanan dengan metode Elisa. 
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